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Sres. Emova Movilidad S.A. 

 

Por la presente declaro que las bombas muestreadoras de aire marca EMS, modelo e-PRO 

HD, nros. de serie 422100195, 422100221 y 422100223 utilizadas en los muestreos de 

calidad de aire de la empresa Emova Movilidad, no tienen un certificado de calibración pues 

las mismas no poseen un dispositivo interno de control de caudal. Su función es solamente 

la de aspirar aire en muestreos de punto fijo o estático. El caudal de todo el tren de muestreo 

se mide y se controla por medio del rotámetro marca EMS modelo 194587, número de serie 

21874. 

 

 

Lic. Juan A. Kukuljan 

Responsable Tecnico 
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Planilla de verificación intermedia de flujo  

 

Fecha: 09/10/2024 

Temperatura: 24,4ºc 

Presión: 1024 hPa 

 

ID 

muestra 

Bomba de 

muestreo 

Caudal 

inicio [lpm] 

Caudal 

final [lpm] 

Caudal medio 

corregido(1) [lpm] 

Instrumento 

de control 

DCT-01 Gilian 5000 12 4.25 3.88 4.15 Criffer CR4 

DCT-02 Gilian 5000 13 4.41 3.91 4.24 Criffer CR4 

CT-01 EMS 221 12.5 12.5 12.5 Rotámetro 874 

CT-02 EMS 223 13.5 13 13.3 Rotámetro 874 

CT-03 EMS 221 12.5 12.5 12.5 Rotámetro 874 

CT-04 EMS 195 13 13 13.1 Rotámetro 874 

CT-05 EMS 223 13 13 13.1 Rotámetro 874 

CT-06 EMS 195 13 12.5 12.8 Rotámetro 874 

CT-07 EMS 195 13 13 13.1 Rotámetro 874 

CT-08 EMS 223 13.5 13 13.3 Rotámetro 874 

CT-09 EMS 223 13.5 13 13.3 Rotámetro 874 

CT-10 EMS 195 13 13 13.1 Rotámetro 874 

CT-11 EMS 221 12.5 12.5 12.5 Rotámetro 874 

CT-11D EMS 195 13 13 13.1 Rotámetro 874 

CT-12 EMS 221 12.5 12.5 12.5 Rotámetro 874 

CT-13 EMS 223 13.5 13 13.3 Rotámetro 874 

CT-14 EMS 221 12.5 12.5 12.5 Rotámetro 874 

CT-15 EMS 195 13 13 13.1 Rotámetro 874 

 

Responsable:   

(1) Corregido según certificado de calibración del instrumento de control  

mailto:info@borgargentina.com.ar
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PLANTA 
ENTREPISO - DEPOSITO de SEÑALES ENTREPISO LINEA AEREA 

 
Piso chapa estampada semilla de melón de 3/16" 

(entrepiso conformado por caños estructurales de 

60x100mm de 2,5mm de esp. c/60cm ) 

 

 
 

Piso chapa estampada semilla de melón de 3/16" 

(entrepiso conformado por caños estructurales de 

60x100mm de 2,5mm de esp. c/60cm ) 
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Piso  porcellanato 

tipo Zanon linea 

Vulcano natural serie 

granitos 40x40 
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PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1102 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – OFICINA DE SUPERVISOR 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS < 0,0061 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-01 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1103 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – OFICINA DE SUPERVISOR EN PAÑOL 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0086 F/cm3 0,0059 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-02 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1104 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – VESTUARIO DE SUPERVISOR 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0066 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-03 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1105 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – VESTUARIO DE PERSONAL GRANDE 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0225 F/cm3 0,0062 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-04 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1106 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – BAÑO SECTOR DUCHA 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0144 F/cm3 0,0057 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-05 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1107 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527 Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – BAÑO PERSONAL 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0122 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-06 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1108 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – TALLER SERVICIOS AUXILIARES 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0116 F/cm3 0,0064 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-07 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1109 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – VESTUARIO DE PERSONAL CHICO 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0265 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-08 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1110 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527  Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – ANDEN PLANO DE EVACUACIONES N°5 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0129 F/cm3 0,0064 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-09 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1111 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – PASILLO SECTOR OFICINAS 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0098 F/cm3 0,0060 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-10 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1111 b 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

BLANCO DE CAMPO 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS   0 F/mm2      N/A 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

BL-01 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1112 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – ANDEN EXTINTOR N°6 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0121 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-11 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1113 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – ANDEN EXTINTOR N°6 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0095 F/cm3 0,0058 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-11D 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1114 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – ANDEN EXTINTOR N°1 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0097 F/cm3 0,0059 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-12 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1115 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – PLANO DE EVACUACION N°1 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0082 F/cm3 0,0064 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-13 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1116 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – COMEDOR 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0088 F/cm3 0,0061 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-14 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1117 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

PUNTO FIJO – EXTERIOR 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0064 F/cm3 0,0058 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

CT-15 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1117 b 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

BLANCO DE CAMPO 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS    0 F/mm2      N/A 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

BL-02 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1117 blt 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-206 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

BLANCO DE TRANSPORTE 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS   0 F/mm2      N/A 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

BLT 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1118 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-207 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

DOSIMETRIA PERSONAL – OPERARIO: R.C. – LEGAJO #5229 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0023 F/cm3 0,0021 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

DCT-01 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 
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Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 



  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE ANALISIS PROTOCOLO # 24-1119 
CADENA DE CUSTODIA #CC24-207 

Laboratorio habilitado 

 

BORG ARGENTINA S.A. 

Fecha de extracción 
de la muestra 

Fecha de recepción de 
la muestra 

09/10/2024 14/10/2024 

Fecha de Finalización de los 
análisis 

Fecha de Expedición del 
protocolo 

22/10/2024 24/10/2024 

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS 

Razón Social EMOVA MOVILIDAD S.A. 

Establecimiento/Planta ESTACION CATEDRAL - LINEA D 

CUIT 30-71720552-5 

N° Ind 0 

Domicilio AVENIDA ROQUE SAENZ PEÑA 527   Cod.Postal 1035 

Partido C.A.B.A. Localidad C.A.B.A. 

Tipo de Muestra 

Sitio de Extracción 

Tipo de envase 

MUESTRA Nro 

Ambiente Laboral  

DOSIMETRIA PERSONAL – OPERARIO: C.L. – LEGAJO #10117 

FILTRO ESPECIFICO 

Conservación de la muestra Ambiente 

Concentración (Resultado 
Analítico) 

Límite de Cuantificación del 
Método 

Analito Método o Norma Utilizada 

NIOSH 7400 ASBESTOS 0,0065 F/cm3 0,0021 F/cm3 

Instrumental 
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1 

Observaciones: 

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas. 

 Av. Córdoba 673 Piso 14º Of. A  
C.A.B.A. (C1425BXJ) 

DCT-02 

Firma y sello del 
profesional a cargo del 

ensayo 

Página 1 de 1 

 

Juan Kukuljan 

Licenciado en química – Matricula CPQ 5675 








